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1. Resumen

Se presenta un estudio sobre el cumplimiento de la nor-
mativa española frente a las radiaciones electromagnéti-
cas en los centros sanitarios de las Islas Baleares. en este 
último informe se da cuenta de los resultados obtenidos, 
incluyendo todos los hospitales, todos los centros de 
salud con servicio de rehabilitación, y algunos centros de 
salud sin servicio de rehabilitación. Además, se informa 
de los resultados de las encuestas realizadas sobre la 
prevalencia del eHS.

el objetivo general del proyecto es la realización de 
un estudio sobre la exposición y efectos de los emF en el 
ámbito de los centros sanitarios públicos dependientes 
de la comunidad Autónoma de les Illes Balears.

los objetivos específicos que se persiguen en este 
proyecto son:

➯	medición de exposición a emF.
➯	cuantificar la tasa de prevalencia de eHS.
➯	correlación de ambos factores.
➯	Divulgación de los resultados y ofrecimiento del 

proyecto a otras ccAA.

las actividades con las que se concretarán al final 
del proyecto los objetivos propuestos son las siguientes:

➯	medición de exposición a emF.
	 •	 	Se realizarán medidas en todos los centros hos-

pitalarios públicos de la cAIB (Ibiza, menorca y 
mallorca), usando equipo tanto de alta frecuen-
cia (disponible a través de la colaboración con 
la UIB) como de baja frecuencia (adquirido con 
este proyecto).

	 •	 	Se realizaran medidas en centros de salud de 
toda la cAIB, con los mismos equipos que en el 
punto anterior. Se priorizarán aquellos con servi-
cios de rehabilitación.

➯	cuantificar la tasa de prevalencia de eHS: 
	 •	 	Idealmente, se debería realizar una serie de en-

cuestas a los usuarios de los centros para esta-
blecer la tasa de eHS. la implementación de 
esta tarea es muy compleja, y no se considera 
factible. Por tanto, se realizan medidas indirec-
tas, como encuestas a los trabajadores, dado 
que éstos están expuestos a los mismos niveles 
o equivalentes que los pacientes, y durante más 
tiempo, por lo que se considera una muestra re-
presentativa.

➯	correlación de ambos factores:
	 •	 	Se analizarán los datos recogidos de los cuestio-

narios, buscando correlaciones entre las diferen-
tes respuestas siguiendo los modelos publica-
dos en la literatura científica, y se intentará corre-
lacionar estos resultados y las medidas de emF 
efectuadas.

➯	Divulgación de resultados:
	 •	 	los resultados obtenidos se divulgarán en publi-

caciones de carácter científico, tanto en congre-
sos como en revistas, preferentemente de ám-

bito internacional, previa autorización de la Fun-
dación mapfre.

	 •	 	los resultados específicos para cada centro se 
presentaran en el sitio mediante charlas, semina-
rios, conferencias o pósteres explicativos.

1.1.  Palabras clave

Radiación electromagnética, hospitales, centros de salud, 
rehabilitación.

2.  ObjetO y AlCAnCe

el objetivo del presente proyecto es la estudiar la preva-
lencia del llamado síndrome de hipersensibilidad electro-
magnética (eHS) en el ámbito de los trabajadores del 
sector sanitario público de las Islas Baleares. Además, en 
este trabajo se informa también de los niveles de radia-
ción electromagnética a la que están expuestos dichos 
trabajadores en su puesto de trabajo habitual.

De esta manera, al disponer de datos de prevalencia 
de eHS y de medidas reales de campos electromagnéti-
cos en el lugar de trabajo, se procede a investigar la 
existencia de posibles correlaciones entre ambos facto-
res.

3.  IntROduCCIón

Hoy en día, la evolución tecnológica aplicada a la rama 
de la medicina mejora la calidad de vida de los ciudada-
nos. el desarrollo cada vez mayor de la aparatología y los 
medios de comunicación dentro de la atención sanitaria 
permite una gran flexibilidad y movilidad que suponen 
una mejora de la calidad, una reducción del coste de la 
atención del paciente y un funcionamiento más eficiente 
del sistema sanitario.

Dicho desarrollo tecnológico supone el uso de fuen-
tes artificiales de radiación electromagnética, causando al 
individuo una constante exposición ya sea en el hogar, en 
el trabajo o en el propio entorno que le rodea. 

3.1.  Radiación electromagnética y exposición

Se define Radiación electromagnética como “una combi-
nación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes (lla-
madas ondas electromagnéticas) que se propagan a tra-
vés del vacío transportando energía” [1]. el campo eléc-
trico “e” es el encargado de ejercer fuerzas sobre una 
carga eléctrica y su unidad es el Voltio por metro (V/m), 
mientras que el campo magnético ejerce la fuerza cuando 
las cargas están en movimiento y su unidad es el Amperio 
por metro (A/m) o la tesla. la potencia, por su parte, se 
mide en Vatios (W). la densidad de potencia, por tanto, 
se debe medir en vatios por metro cuadrado (W/m²).

A la hora de valorar la exposición frente a los campos 
electromagnéticos hay que tener en cuenta la distancia 
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de separación entre el foco emisor de radiación, en fun-
ción de la longitud de onda de la emisión. Dicha longitud 
(“λ”) se calcula mediante la relación:

donde “c” es la velocidad de la luz (c≈3·108 m/s) y “f” 
la frecuencia de la onda.

A partir de este parámetro, se puede distinguir dos 
regiones distintas [2].

– campo próximo de radiación: Se da cuando la dis-
tancia existente (R) entre el foco emisor y el punto a medir 
es R ≤ 3λ. la radiación electromagnética no se comporta 
de manera homogénea, es decir, podría haber campos 
eléctricos puros en algunas regiones y campos magnéti-
cos puros en otras. en esta zona es necesario medir el 
campo eléctrico “e” y magnético “H” por separado. en 
esta región se mide la radiación electromagnética me-
diante la densidad de potencia o irradiancia “S”, relacio-
nada con los campos electromagnéticos mediante la ex-
presión:

– campo lejano de radiación: Ocurre cuando la distan-
cia al foco generador es mayor a R ≥ 3λ, presentando un 
comportamiento de onda uniforme y el campo eléctrico y 
magnético tienen la misma fase. en esta región, la densi-
dad de potencia o irradiancia “S”, se calcula mediante la 
expresión:

π
π

existen diversos criterios de clasificación de la radia-
ción electromagnética (según sus aplicaciones, los efec-
tos nocivos que producen,etc.), aunque el más común es 
según la energía de ionización que desprenden clasifi-
cando las radiaciones en dos grupos [3]:

•	 Radiaciones ionizantes: Se produce cuando la fre-
cuencia es mayor a la frecuencia de la radiación 
ultravioleta (1 PHz). constituyen este grupo los 
Rayos x y Rayos gamma, caracterizados por ser 
muy energéticos y son capaces de romper molé-
culas convirtiéndolas en iones, provocando reac-
ciones químicas que pueden afectar a otras molé-
culas. Sus efectos sobre la salud están claramente 
establecidos ya que la ionización rompe moléculas 
convirtiéndolas en iones, originando mutaciones en 
las células dando lugar a enfermedades cancerí-
genas e incluso, efectos genéticos.

•	 radiaciones no ionizantes: Se dan cuando estas 
partículas de energía (denominadas fotones) no 
son capaces de romper los enlaces atómicos. la 
frecuencia de este tipo de radiación es inferior a la 
de ultravioleta, algunos ejemplos de este grupo lo 
constituirían los infrarrojos, microondas, radiofre-
cuencia, etc.

De todas maneras, hay que destacar que las fuentes 
de radiación a las que prestaremos atención en este pro-
yecto son las fuentes de radiaciones no ionizantes pre-
sentes en el ámbito sanitario, como microondas o apara-
tos de resonancia magnética.

3.2.  el marco legislativo

Hace algunos años, los campos eléctricos y magnéticos 
accedieron directamente desde el más absoluto anoni-
mato a titulares de portada en los medios de comunica-
ción, a raíz de varios episodios con elevado impacto so-
cial que relacionaron las diferentes instalaciones eléctri-
cas y de telecomunicaciones (líneas de alta tensión, ra-
diación de la telefonía móvil, equipos médicos...) con 
daños graves para la salud poblacional en sus costum-
bres diarias alrededor de estos dispositivos.

en el ámbito del trabajo, el progreso tecnológico se 
asocia siempre con un incremento o aparición de nuevos 
riesgos, donde los trabajadores se alarman debido al 
desconocimiento de la tecnología además de tratarse de 
una exposición no voluntaria.

Inicialmente, cada país es el encargado de seleccio-
nar sus propios estándares nacionales frente a la exposi-
ción de radiación electromagnética. A pesar de ello, la 
mayoría de los estándares propios de cada región están 
basados en las recomendaciones establecidas por la co-
misión Internacional de Protección contra la Radiación no 
Ionizante (IcnIRP) [2]. Dicha Recomendación Internacio-
nal considera dos factores diferentes para determinar los 
límites de exposición [2]:

➯	la población ocupacional: consiste en adultos que 
están expuestos bajo condiciones conocidas y son 
entrenados para que sean conscientes del riesgo 
potencial las protecciones adecuadas a utilizar. 

➯	El público en general: comprende individuos de 
todas las edades y estados de salud variables y/o 
susceptibles. en muchos casos el público no es 
consciente de sus exposiciones y por lo tanto no 
se puede esperar que tomen precauciones razo-
nables para minimizar o evitar su exposición. Por 
estas razones, se adoptan restricciones más es-
trictas para la exposición del público en general 
que para la población expuesta ocupacional-
mente.

los límites internacionales IcnIRP se han trasladado 
al ámbito europeo mediante dos disposiciones:

➯	la Recomendación del Consejo del 12 de julio de 
1999. Focalizada en el entorno medioambiental [4].

➯	la directiva 40/2004/Ce. Destinada al entorno la-
boral [5]. la Directiva es aplicable sólo a los traba-
jadores (no a los equipos de trabajo) y excluye los 
efectos a largo plazo, puesto que todavía no se 
considera suficiente la existencia de una evidencia 
científica disponible.

en españa, se redactó y publicó el Real Decreto RD 
1066/2001 [6] que establece las condiciones de protec-
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ción del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y las medidas de protec-
ción sanitaria. Siguiendo esta normativa, para poder 
evaluar los posibles efectos de las emisiones radioeléc-
tricas en la salud se tienen que diferenciar dos tipos de 
límites [6]: 

➯	Restricciones básicas. Basadas en los efectos de 
la exposición sobre la salud ya establecidos. estas 
restricciones dependen de la frecuencia y las uni-
dades físicas utilizadas son la Densidad de co-
rriente (j), la tasa de Absorción específica (SAR) 
y la Densidad de Potencia (S).

➯	niveles de Referencia. Son los niveles prácticos 
utilizados a la hora de evaluar la exposición, para 
poder determinar la probabilidad de que se sobre-
pasen las restricciones básicas. las unidades físi-
cas utilizadas son aquellas que pueden ser medi-
das directamente: Intensidad de campo eléctrico 
(e) y magnético (H), Densidad de Flujo magnético 
(B) y Densidad de Potencia (S).

la normativa española no hace distinción a la hora 
de establecer los límites entre el público ocupacional y 
público en general estableciendo los mismos valores lí-
mite que tiene la normativa IcnIRP para público en ge-
neral [7].

3.3.  Fuentes emisoras de radiación en el entorno 
sanitario

Dentro del ámbito sanitario, se pueden distinguir dos tipos 
de generadores de radiación electromagnética con dife-
rentes finalidades [9]:

– las tecnologías de la información y comunicación 
(tic): son un conjunto de dispositivos que mejoran la 
calidad de vida de las personas dentro de un entorno a 
partir de almacenamiento y distribución de la información 
(historial del paciente, resultados de pruebas, monitoriza-
ción, etc.). las tIc más comunes en hospitales y centros 
de salud son los ordenadores, pantallas de visualización 
de datos, antenas de televisión, radio y telefonía móvil, 
etc.

– los aparatos de diagnóstico, terapia y/o rehabilita-
ción: son el conjunto de instrumentos con la función de 
identificar una enfermedad, tratarla y mejorar la calidad 
de vida.

Algunos de los aparatos hospitalarios medidos en 
este proyecto son [10]:

– Resonancia magnética (Rmn).
– microondas: dispositivo que opera a una frecuencia 

de 2450 mHz. las microondas no producen cam-
bios dentro de la estructura molecular de los teji-
dos, pero si transforman la energía en calor.

– equipo de onda corta: dispositivo que forma parte 
de la electroterapia de alta frecuencia que utiliza 
una frecuencia de 27,12 mHz (radiofrecuencia).

– equipo de magnetoterapia.

4.  mAteRIAles y metOdOlOgÍA

Antes de realizar cualquier medida, se tiene que tener 
en cuenta el tipo de radiación y el rango de frecuencias 
existentes dentro de la zona a evaluar. en este proyecto 
se han utilizado diferentes dispositivos:

–  analizador de espectros: el R&S FSH3 es un equipo 
que permite visualizar las características propias 
de cada componente espectral dentro de un rango 
de frecuencias. 

–  medidor de alta/baja frecuencia: (narda nmB550) 
Dispositivo encargado de medir un rango de fre-
cuencias de alta y/o baja, donde va almacenando 
las medidas (intensidad de campo eléctrico y/o 
magnético). Proporciona un valor total de campo.

Antes de empezar la medición, hay que proceder a la 
recopilación de información de las fuentes de radiación 
(equipos sanitarios, antenas de radio y telefonía móvil,...) 
que se tienen que evaluar. Otro factor a tener en cuenta 
es el entorno, hay que seleccionar las zonas de medida 
donde haya público ocupacional y/o general y que la 
fuente de radiación produzca su nivel máximo de emisión. 

Una vez empezada la medición, hay que considerar 
si la distancia entre el aparato de medición y el emisor de 
radiación se encuentra en campo próximo o lejano para 
poder aplicarle posteriormente los límites adecuados.

el proceso de medida aplicado es el expuesto en el RD, 
y consta de tres fases, cada una más restrictiva que la ante-
rior, y que se ejecutan secuencialmente si falla la anterior.

•	 Fase 1: Vista global del entorno radioeléctrico: 
Se identifican los puntos de máxima exposición 
para realizar las medidas tomando 3 muestras por 
segundo durante un periodo de 6 minutos para 
obtener el valor promedio del periodo medido. 
Para esta fase se utilizarán aparatos de medida de 
banda ancha con sondas isotrópicas para caracte-
rizar rápidamente el entorno y sin ofrecer informa-
ción de cada componente espectral. Si existe 
algún valor que supere los niveles de decisión, se 
tendrán que realizar la fase 2 o fase 3 de medición.

•	 Fase 2: medición selectiva en frecuencia: la in-
tención de esta fase es realizar medidas del rango 
de frecuencias de 9 kHz a 300 gHz para determi-
nar todas las componentes espectrales significati-
vas. Una vez obtenido el nivel de cada compo-
nente espectral, se compararán con los límites 
expuestos en el RD 1066/2001. Si existe algún 
valor que supere los niveles de decisión, se tendrá 
que realizar la fase 3 de medición.

•	 Fase 3: Análisis exhaustivo del entorno ra-
dioeléctrico: esta fase se aplicará para emisores 
de radiación de frecuencias diferentes a las de la 
fase segunda, o si no existe la posibilidad de medir 
en “campo lejano”. Se trata de un análisis exhaus-
tivo de las emisiones con dispositivos concretos y 
apropiados para cada caso.
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Por otra parte, en lo que concierne a las zonas a 
medir, se han seleccionado con dos criterios: por petición 
directa de los responsables de área o bien por conoci-
miento del equipamiento instalado. Se sabe que los equi-
pos que emiten más radiación no ionizante (que son el 
objeto de este proyecto), son los equipos de rehabilita-
ción (microondas, onda corta, magnetoterapia) y los equi-
pos relacionados con las telecomunicaciones (antenas y 
terminales) y procesado de la información (pantallas de 
visualización y ordenadores, como en el cPD). estas 
zonas se han medido durante los momentos de máxima 
ocupación y utilización, con el fin de medir el peor de los 
casos posibles. Para ello se ha realizado una entrevista 
personal previa con los responsables, y se han acordado 
las visitas. Dado que no influye la actividad de los traba-
jadores, esta metodología no introduce artificios de me-
dida.

5.  ResultAdOs 

5.1. Resultados del primer informe

tal como se comentó en el anterior informe, el pro-
yecto ha empezado completando las mediciones en los 
dos principales hospitales públicos presentes en la provin-
cia de las Islas Baleares (españa): el Hospital Universitario 
Son Dureta y el Hospital comarcal de Inca. los datos de 
estos emplazamientos se encuentran en la tabla 1.

5.2.  Resultados del segundo informe

los resultados obtenidos durante el segundo período, 
tal como se presentaron en el anterior informe, han con-
sistido en medidas en las islas de Ibiza y Formentera. en 
Ibiza se han medido el Hospital de can misses, así como 
los centros de salud de las poblaciones de Sant jordi, 
Sant Antoni, Santa eulària y eivissa (cS Vila y cS es 

Viver). en Formentera se han tomado medidas en el Hos-
pital de Formentera. los datos de estos emplazamientos 
se han incluido también en la tabla 1 (Hospitales) y la 
tabla 2 (centros de Salud).

5.3. Resultados del tercer informe

en este período, se ha realizado la medida de tres 
hospitales más (Son espases, Son llàtzer, y manacor) en 
mallorca, y uno en menorca (mateu Orfila). Se han reali-
zado también las medidas en los centros de salud de 
mallorca y menorca. todas las medidas están resumidas 
en las tablas 1 y 2.

Además, se ha cerrado el término de recepción de 
encuestas, con una participación muy satisfactoria (2740 
encuestas contestadas, cosa que supone un 37% más de 
las 2000 esperadas inicialmente).

6. dIsCusIón 

A pesar de que las exposiciones a radiaciones no ionizan-
tes generan efectos térmicos (calentamiento del tejido) 
sobre el cuerpo humano, mientras los valores de exposi-
ción sean inferiores a los niveles de referencia implanta-
dos por la normativa española RD 1066/2001, se puede 
afirmar que no existen (actualmente demostrados) efectos 
perjudiciales para la salud humana.

las tIc examinadas se localizaban principalmente en 
zonas donde estaba expuesta el público en general (Hall, 
Punto de atención al paciente, sala de espera, etc.), mien-
tras que los aparatos médicos estaban ubicados en zonas 
donde la exposición era de los trabajadores sanitarios 
con existencia de zonas críticas de paso del público en 
general.

como se puede ver en las tablas 1 y 2, ninguno de 
los puntos sobrepasa los valores límite de la normativa. 
Hay que hacer notar que en el área de rehabilitación del 

Tabla 1. Promedios espaciales (en V/m) de las medidas de valor eficaz (rms) del campo eléctrico e en los centros hospitalarios de Baleares.

Hospital

E
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H
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italizació

n
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R
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ilitació

n

S
alas d
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R
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lo

g
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can misses 0.16 0.25 0.19 0.23 0.19 0.42 2.36 0.23 –

manacor 0.19 0.14 0.47 0.17 0.11 0.16 3.59 0.73 0.07

Son Dureta / Son espases 0.16 0.28 0.31 0.21 0.28 0.59 6.59 0.07 0.95

Inca 0.24 0.26 0.27 0.16 0.10 2.79 2.70 0.33 0.29

Son llatzer 0.35 0.17 0.18 0.22 0.29 0.16 3.20 – 0.40

Formentera 0.12 0.79 0.16 – – – 3.24 – –

mateu Orfila 0.22 0.12 0.15 0.21 0.10 0.34 5.57 0.10 0.81

Promedio 0.21 0.29 0.24 0.20 0.16 0.77 3.89 0.29 0.50
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centro de salud de la localidad de Sant Antoni de Port-
many se obtienen valores en un punto que rozan el límite 
superior (63 V/m, con un límite de 61 V/m). en dicho cen-
tro de salud se han emitido recomendaciones para cam-
biar la disposición de los aparatos para reducir este 
campo, y se sigue a la espera de que dichos cambios 
sean aprobados y efectuados.

Se constata que en los centros de salud, el campo 
tiene tendencia a ser un 70% superior al de los hos-
pitales, cosa que se puede explicar por la mayor an-
tigüedad de los aparatos. ninguno de los resultados 

obtenidos han superado los límites establecidos por 
la normativa española, excepto en el centro de Sant 
Antoni.

Por lo que concierne a la realización del proyecto, se 
ha completado la toma de datos en todos los hospitales y 
centros de salud, y se han realizado encuestas encamina-
das a determinar la tasa de prevalencia del denominado 
“sindrome de hipersensibilidad electromagnética” (eHS). 
Dichas encuestas se realizan vía telemática (http://iccdcs.
uib.es/limesurvey/index.php?sid=43957). Se han recogido 
2740 encuestas, y el análisis de los datos muestra una 

Tabla 2. Promedios espaciales (en V/m) de las medidas de valor eficaz (rms) del campo eléctrico e en los centros de salud de Baleares. los 
centros marcados con (*) son aquellos que no disponen de servicio de rehabilitación.

Centros de Salud
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W

U
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emili Darder 0.35 0.07 0.06 0.19 0.35 10.80

Santa catalina 0.47 0.85 0.12 0.22 0.47 23.94 1.94

molinar 0.58 2.61 0.11 0.50 0.58 5.74

Arquitecte Bennàssar 0.22 0.51 0.28 0.34 0.22 7.01

camp Redó 0.84 0.21 0.17 0.76 0.84 38.90 0.66

casa del mar 0.60 0.11 0.12 0.19 0.60 11.83 1.48

Palmanova 0.89 0.29 0.52 0.61 0.68 0.89 25.40

muntanya 0.59 0.36 0.17 0.25 0.24 0.59 8.58 3.45

Santa Ponça 1.43 0.20 0.10 0.16 0.10 1.43 11.55

manacor 0.13 0.10 0.11 0.44 0.11 0.13 24.31

capdepera 0.41 0.51 0.14 0.12 0.14 0.41 3.67 2.31

Felanitx 0.16 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 4.62

Inca 0.31 0.10 0.11 0.37 0.10 0.31 11.66 3.80

Sa Pobla 0.73 0.13 0.59 0.40 0.73 38.25

Artà 0.12 0.09 0.07 0.19 0.12 15.67 3.15

Vila 0.24 0.18 0.20 0.26 0.10 0.24 41.50

es Viver 0.24 0.16 0.09 0.15 0.24 9.70

Santa eulalia 0.28 1.64 0.28 0.18 0.28 13.97

Sant jordi 0.27 0.24 0.32 0.24 0.64 0.27 19.04 1.40

Sant Antoni 1.88 0.40 0.60 0.45 1.88 29.92

es Banyer 0.12 0.10 0.10 0.14 0.11 0.12 15.24 0.59

Verge del toro 0.20 0.11 0.12 0.11 0.20 17.97 1.38

canal Salat 0.61 0.40 0.58 0.53 0.28 0.61 10.83 0.55

Dalt Sant joan 0.17 0.19 0.42 0.32 0.17 0.70

Son Serra (*) 0.52 0.16 0.10 0.21 0.52

Son Rullan (*) 0.32 0.13 0.13 0.22 0.11 0.32
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tasa de prevalencia de eHS del 4.3%, siguiendo el criterio 
en [11]. en dicho estudio, se considera que los sujetos 
presentan eHS si (a) ellos mismos consideran que tienen 
eHS (aquellos que responden que son bastante o muy 
sensibles a los campos em en la pregunta correspon-
diente del cuestionario), (b) los síntomas superan el 50% 
del máximo, y (c) los síntomas no provienen de una enfer-
medad crónica. Si se considera únicamente a la gente que 
se considera sensible, independientemente de los otros 
criterios, la tasa de prevalencia se eleva a un 17.6%. 

Para poder investigar la posible relación entre la pre-
sencia de campos electromagnéticos y el eHS, en la Fi-
gura 1 y Figura 2 se han graficado los valores de los sín-
tomas frente al campo rms y al campo máximo, para cada 
uno de los servicios de cada hospital y centro de salud 
medidos. Se puede ver que las correlaciones son prácti-
camente inexistentes (r2=0.00037 y 0.01506, respectiva-
mente), por lo que no se puede concluir que exista alguna 
relación causal entre la presencia de un campo em y la 
aparición de la sintomatología asociada al eHS.

Figura 1. Promedios de las respuestas de las encuestas frente al valor eficaz del campo eléctrico.

Figura 2. Promedios de las respuestas de las encuestas frente al valor máximo del campo eléctrico.
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7. COnClusIOnes 

Una vez comparados y analizados los resultados obteni-
dos, se puede afirmar que las zonas que presentan mayor 
nivel de radiación son las zonas de Rehabilitación (con 
aparatos de microondas y magnetoterapia) y Diagnóstico 
(Rmn) frente a la zona exterior u otras zonas de los cen-
tros (Hall, cafetería, etc). la tasa de prevalencia de eHS 
es inferior al 5%, independientemente del servicio al que 
se encuentren adscritos los trabajadores, con lo que no 
se ha encontrado ninguna relación entre la exposición 
laboral a campos electromagnéticos y el eHS, tal como se 
ve en la Figura 1 y en la Figura 2.

en general, todos los puntos, con excepción de uno, 
han dado valores muy por debajo del límite legal. en el 
punto que excede la normativa se ha emitido una reco-
mendación para una acción correctora, y se está pen-
diente de los resultados.

Por lo que respecta a los hitos del proyecto, podemos 
decir que se han alcanzado íntegramente los hitos H1 
(menorca, indicador I1: 100%), H2 (medidas en Ibiza y 
Formentera, indicador I2: 100%), H3 (Hospitales de ma-
llorca, I3: 100%), y H4 (centros de salud de mallorca, I4: 
100%, I5: 6%). el Indicador 5 (medida de algunos centros 
de salud sin servicio de rehabilitación) es superior a 0%, 
con lo que se considera que el Hito 4 se ha alcanzado. el 
hito H5 (fin de recepción de encuestas, I6: 137%) se ha 
alcanzado con creces, ya que se han conseguido 2740 
respuestas de las 2000 esperadas.

Para concluir, hay que mencionar que la realización 
de las medidas electromagnéticas de manera periódica 
presenta varios beneficios, entre los cuales los más tras-
cendentes son:

➯	Favorecer el control de la compatibilidad electro-
magnética incluyendo las posibles Interferencias 
electromagnéticas que se puedan producir y ac-
tuar de forma eficiente en el caso de superación de 
los valores límites establecidos por la normativa.

➯	tener un histórico exhaustivo de medidas por si en 
cierta ocasión se disminuyeran los valores límites 
en la normativa o se descubren nuevos efectos en 
la salud se puedan detectar las causas rápida-
mente.

8.  IndICAdORes e HItOs del 
PROyeCtO

en este apartado se indican los indicadores propuestos 
como medidas de progreso del proyecto, tal como figuran 
en la petición:

1. Hitos:

H1: Realización de las mediciones en la isla de me-
norca: mínimo el hospital y 2 centros de salud.

H2: Realización de las mediciones en las islas de 
Ibiza y Formentera: mínimo los hospitales de Ibiza 
y Formentera y 2 centros de salud.

H3: Realización de las mediciones en los Hospitales 
la isla de mallorca: se realizan las medidas en 
todos los hospitales de la Isla.: 

H4: Realización de las mediciones en los centros de 
salud de la isla de mallorca: mínimo todos aque-
llos con servicio de rehabilitación.

H5: Finalización recepción encuestas
H6: Inicio divulgación resultados
H7: Finalización informes

2. Indicadores cuantitativos de resultados:

I1: Porcentaje de Hospitales y centros de salud medi-
dos en menorca

I2: Porcentaje de Hospitales y centros de salud medi-
dos en Ibiza y Formentera

I3: Porcentaje de Hospitales medidos en mallorca
I4: Porcentaje de centros de Salud con servicio de 

rehabilitación medidos en mallorca
I5: Porcentaje de centros de Salud sin servicio de 

rehabilitación medidos en mallorca
I6: tasa de respuesta de las encuestas

9. ACRónImOs

Siglas Significado
cAIB comunidad Autónoma de las Islas Baleares
emF  electromagnetic Fields / campos 

electromagnéticos
eHS  electromagnetic hypersensitivity/ 

Hipersensibilidad electromagnética
Fm Frecuencia modulada
gSm  global System for mobile communications/

Sistema global para com. móviles
IcnIRP  International commission on non-Ionizing 

Radiation Protection/comisión Internacional de 
Protección contra la Radiación no Ionizante

Rmn Resonancia magnética nuclear
tIc  tecnologías de la Información y la comunicación
tAc tomografía Axial computerizada
UIB  Universitat de les Illes Balears / Universidad de 

las Islas Baleares
UmtS  Universal mobile telecommunicatios System/

Sistema Universal para telecomunicaciones 
móviles

cS centro de Salud
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11. AnexO: enCuestA sObRe HIPeRsensIbIlIdAd eleCtROmAgnétICA

el Servei de Salut y la Universitat de les Illes Balears están llevando a cabo un estudio sobre la exposición a radiaciones 
electromagnéticas entre los trabajadores del Servei de Salut.

Para ello, además de la medición de campos electromagnéticos en su puesto de trabajo, se solicita su colaboración 
con la cumplimentación de este cuestionario.

la información que se le solicita es estrictamente confidencial y anónima y está protegida por el secreto estadístico, 
según establece la ley de estadística de las Illes Balears.

la UIB y el Servei de Salut le agradecen su valiosa colaboración en este estudio.

A.  CARACteRÍstICAs sOCIOdemOgRÁFICAs y lAbORAles

1. edad 

2. País de nacimiento 

3. si ha respondido “españa”, indique la Comunidad Autónoma de nacimiento

4. género

❍ Femenino 

❍ masculino 

5. estado civil

❍ Soltero/a 

❍ casado/a o viviendo en pareja 

❍ Separado/a legalmente 

❍ Divorciado/a 

❍ Viudo/a 

6. ¿Cuál es su categoría profesional actual?

7.  ¿dónde está ubicado su lugar de trabajo? Indique, además de la gerencia (Atención primaria de mallorca, Hospital 
son espases, 061, Servicios centrales, gesma, etc) el Servicio, Departamento, Área o centro de Salud

8. Además de estar en plantilla del servei de salut, ¿trabaja en otra empresa?

❍ Sí (pase a la pregunta 9)

❍ no (pase a la pregunta 11)

9. ¿trabaja en la misma categoría profesional y departamento que en el servei de salut? 

❍ Sí (pase a la pregunta 11)

❍ no (pase a la pregunta 10)

10. Indique brevemente en qué consiste este otro trabajo
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b. sÍntOmAs y CAusAs

11.  si sufre alguno de los síntomas relacionados a continuación, indique la gravedad  
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 - Mucho)

12.  Cree que existe una relación entre la aparición de los síntomas que haya indicado anteriormente y la exposición a: 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 - Mucho)

1 2 3 4 5

Alergias ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Ansiedad ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Asma ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor de espalda ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
mal sabor de boca ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Ampollas en la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Visión borrosa ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dificultades para respirar ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolores cardíacos ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolores en el pecho ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
sudor frío ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
depresión ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dificultad para concentrarse ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dificultad en la atención ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Problemas digestivos ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
desorientación ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Vértigo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
tos seca ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Piel seca ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor de cabeza sordo (continuo,  

no pulsátil) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Agotamiento ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Problemas oculares ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Picor facial ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Fatiga ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Pensamiento confuso ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolores de cabeza ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Palpitaciones ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Pesadez en la cabeza ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Presión arterial alta ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1 2 3 4 5

sequedad de garganta ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
deterioro del sentido del olfato ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
deterioro del sentido del gusto ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Pérdida de apetito ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Problemas de memoria ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
migrañas ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
tensión muscular ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
debilidad muscular ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
náuseas ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor de oído ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor de articulaciones ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor de la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor y sensación de calor interno  

en la cabeza ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Presión en el oído ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Zumbido en el oído ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
secreción o congestión nasal ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
dolor agudo en la cabeza ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
malestar general ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
sensaciones de ardor en la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Irritación de la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Adormecimiento de la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
erupciones en la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
enrojecimiento de la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Hinchazón de la piel ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
trastornos del sueño ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
estrés ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
sensaciones de hormigueo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
sensación de calor interno en el oído ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1 2 3 4 5

Ordenadores ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
electrodomésticos ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
lámparas fluorescentes ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Horno microondas ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
teléfonos móviles ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
tendido eléctrico ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Antenas de radio y televisión ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Antenas de telefonía móvil ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1 2 3 4 5

televisión ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Resonancia magnética nuclear ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
tratamientos de rehabilitación
(microondas, onda corta, magnetoterapia) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
sistemas de telemetría/monitorización de 
pacientes ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

equipos de quirófano (electrobisturí, etc.) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Otros (esterilización por plasma, etc.) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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13.  Indique en qué situaciones son más comunes estos síntomas 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 - Mucho)

1 2 3 4 5

en el trabajo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
en casa ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Al aire libre ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

14.  ¿se considera sensible a los campos electromagnéticos (por ejemplo, campos magnéticos o de radiofrecuencia 
emitidos por objetos como televisiones, ordenadores, teléfonos móviles, resonancia magnética nuclear, 
tratamientos de rehabilitación, etc.)? 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 - Mucho)

1 2 3 4 5

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

15.  si es sensible a los campos electromagnéticos, ¿cuál es el equipo eléctrico (televisión, ordenador, teléfono 
móvil, antena de telecomunicaciones, tendido eléctrico, etc.) que más le preocupa y cuáles son los síntomas 
que experimenta cuando está expuesto a estos campos electromagnéticos?

16.  ¿Ha sufrido en alguna ocasión una descarga eléctrica importante (por ejemplo, al tocar un enchufe, bombilla, 
plancha, valla electrificada, etc.)?

❍	Sí

❍	no 

17.  ¿Con qué frecuencia experimenta descargas eléctricas estáticas (por ejemplo, al tocar un objeto metálico, la 
puerta del coche, etc.)? 
(1 - Nunca; 2 - Menos de 1 vez al mes; 3 - Menos de 1 vez por semana; 4 - Más de 1 vez por semana;  
5 - Varias veces al día)

1 2 3 4 5

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

18.   ¿nota algún cambio negativo en su salud cuando se encuentra en las proximidades de campos 
 electromagnéticos (por ejemplo, televisión, ordenadores, teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil, etc.)? 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 - Mucho)

1 2 3 4 5

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

19. ¿Algún familiar que conviva con usted experimenta alguno de los síntomas descritos anteriormente?

❍	Sí
❍	no 
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C. InFORmACIón geneRAl de sAlud

20.  ¿describiría su estado actual de bienestar como bueno? 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 Mucho)

1 2 3 4 5

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

21.  en general, ¿describiría su salud como buena? 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 Mucho)

1 2 3 4 5

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

22.  ¿se siente descansado después de una noche de reposo? 
(1 - Nada; 2 - Un poco; 3 - Moderadamente; 4 - Bastante; 5 Mucho) 

1 2 3 4 5

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

23. ¿Padece alguna enfermedad crónica como diabetes, cáncer, etc.?

❍	Sí

❍	no 

24. si ha respondido “si” a la pregunta anterior, por favor, indique que enfermedad


